采购项目服务及其他商务要求

（一）交货时间和地点
1.交货时间：合同签订后10天内交货。
2.交货地点：大邑县人民医院。
（二）服务方式：供货方提供设备运维，在原有设备无法使用的情况下需要提供满足指标要求的余氯在线监测仪设备；合同价是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现；在运营期间，设备使用权归甲方，设备所有权归乙方。
[bookmark: _GoBack]（三）服务期限：三年；
（四）付款方式：合同一年一签，费用一年一付。
（五）服务要求：
投标人所提供的所有产品、服务及配套设施均需符合国家有关质量标准。所提供的货物必须是全新的，出厂后未开封、未使用过的产品。
具体运行维护要求如下：
（1）在线监测设备的维护和保养：包括设备校准、仪器检查、保养及维护，现场仪器故障的处理及零配件提供及更换，仪器设备的故障恢复等。及时校准现场仪器设备，保证数据的准确、可靠。
（2）易耗品的提供：包括所有设备需定期更换的易耗品，设备系统正常工作所需定期更换的材料。
（3）做好现场端设备故障的记录、分析，有问题及时处理迅速准确地提出排除方案，并排除故障，尽力减少故障造成的损失。
（4）保障设备运行正常，监控数据准确及时，实时上传至监控中心。
（5）配合各级相关部门进行检查。
（6）按照《污染源自动监控设施运行管理办法》（环办〔2008〕6号）、《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）运行技术规范》（HJ 355-2019）的要求对在线监控设施运行维护进行标准化管理。
（7）每周对设备进行巡检。




